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事例①
ベンチュリーマスク下で酸素管理中、指示は３Lであった
が４Lのダイリューターが接続されていた。

【ベンチュリーマスクの設定間違い】

ベンチュリーマスク
ダイリューターと呼ばれるアダプタ部分がベンチュリー効果※を生み出し
24～50％の酸素を供給することができる。

必要な酸素流量の
ダイリューターを接続します。

【ダイリューター】

ダイリューターの色で酸素流量が区別
されています。
この部分に酸素流量が表示されている
が、浮彫字のため判読しにくくなって
います。

※ベンチュリー効果とは、小さな出口から高圧の
酸素を流してジェット流を作ると、ジェット流の
周りが陰圧になります。ここから空気を引き込み
酸素と空気を混合します。

図）ベンチュリー効果
コヴィディエンアカデミアより抜粋



インシデント報告に基づいた対策です
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【色別酸素流量一覧表で確認しよう】

医療器材部から供給する時に、ダイリューターの色別
酸素流量一覧表を添付することになりました。
使用の際は、一覧表を確認し、正しいダイリューター
を接続しましょう。

接続時、
指差し確認

ヨシ!

ダイリューターの色 FｉＯ2 最適流量

ブルー ２４％ ２Ｌ／分

イエロー ２８％ ３Ｌ／分

ホワイト ３１％ ４Ｌ／分

グリーン ３５％ ６Ｌ／分

レッド ４０％ ８Ｌ／分

オレンジ ５０％ １２Ｌ／分
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