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【CVカテーテル抜去後の空気塞栓症】 

京大病院医療安全管理マニュアル「中心静脈カテーテル挿入・管理の手引き」より 

京大病院でも2011年以降、 
ヒヤリハットした事例が3件発生しています。 



インシデント報告に基づいた情報共有です 
 
 

京大病院医療安全情報99 

医療安全管理室作成 

CVカテーテル抜去時のリスク認識が重要です 

京大病院医療安全管理マニュアル 
「中心静脈カテーテル挿入・管理の手引き」より抜粋 


